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LISTA DE LABORATORIOS PARTICIPANTES, ANO 2019.

ALS Life Sciences Chile S.A.
Antofagasta

Laboratorio Ambiental SGS-Chile Ltda.
Sociedad de Control
Santiago

Laboratorio de Higiene Industrial.
Asociacién Chilena de Seguridad
Santiago

Laboratorio de Higiene Industrial-Norte.
Asociacion Chilena de Seguridad.
Antfofagasta

SERCOAMB LTDA.
Santiago
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2. RESPONSABLES
Coordinaciéon y ejecucion

BQ. Daniel Rojo Martinez
Email contacto. peec-eaocupacional@ispch.cl

3. INTRODUCCION.

El Instituto de Salud Publica de Chile, en cumplimiento de su funcién de laboratorio de
referencia nacional, tiene la mision de asegurar la calidad y consistencia de los
resultados entregados por los laboratorios del drea de la salud.

De esta forma, el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Publica
de Chile, organiza programas de evaluacion externa de la calidad (PEEC) para
normalizar la calidad de los resultados emitidos por los laboratorios participantes. Los
resultados de estos ensayos permiten a los laboratorios de Salud Ocupacional, evaluar
su aptitud al momento de realizar las mediciones, y también su evolucion, al analizar la
informacién recopilada en el tiempo.

La informacidén provista, permite a los laboratorios participantes tomar acciones con el
fin de mantener un buen desempeno analitico, mejorando asi la calidad de la
evaluacion de los riesgos a los que se exponen los trabajadores en el desempeno de su
labor.

Este ano hemos realizado algunos cambios en el informe de ronda de acuerdo con
solicitudes de laboratorios participantes del ano anterior. Fundamentalmente se ha
reemplazado el uso del pardmetro de probabilidad normal estdndar por la
presentacion de grdficos de tendencia para cada laboratorio. Esto se debe a que la
interpretacién de ese descriptor generaba confusibn mds que cumplir con su
propdsito, que era dar una senal de alerta cuando los resultados se aproximaban a los
limites de los rangos de aceptabilidad.

4. MATERIAL DE ENSAYO.

El material de referencia utilizado en el subprograma de Silice libre fraccion respirable,
declara los siguientes valores:

Sil1902M1

Sil902M2 0,1245 0,0807 0,1682
Sil1902M3 0,0638 0,0402 0,0875
Sil902M4
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5.

6.

6.1

6.2

7.1

PROGRAMACION.

Envio MR 28/05/19
Fecha limite recepcion de 14/06/19
resulfados
Entrega resultados en sistema 21/06/19
Envio Informe Ronda 01/07/19
Periodo observaciones 02/07/19 -05/07/19
Publicacion Web (a partir de) 08/07/19

ANALISIS ESTADISTICO.

Valor Z.
El pardmetro “z" describe en qué medida los resultados informados por los
laboratorios se alejan del valor de referencia asignado al material analizado.
Este valor es adimensional e indica cudntas desviaciones estdndares separan
el valor informado por el participante, del valor de referencia. Se calcula de
acuerdo a la siguiente expresion:

Z:(X;M)

Donde:

X es el valor informado por el laboratorio parficipante.
u es el valor de referencia asignado.

o es la desviacion estandar del valor de referencia.

Clasificacion valor z.
Los criterios de aceptabilidad, estdn definidos por el valor obtenido por cada
laboratorio, y son clasificados de la siguiente manera:

2002 |Z| . el resultado del laboratorio es Satisfactorio (S).
2,00< |Z| £ 3,00 :elresultado es Cuestionable (Q)
3.00< |Z] . el resultado del laboratorio es Insatisfactorio (IS)

CALIFICACION DE PROFICIENCIA O DE BUEN DESEMPENO.

Con el fin de mejorar la informacién que se entrega a los participantes como
parte del andlisis de los resultados por ronda, se entrega la calificaciéon de
rendimiento de laronda y la de Proficiencia.

Proficiencia.

Se clasificard como Proficiente (P) cuando al menos 12 resultados de 16,
informados de manera consecutiva, estén dentro del rango de valores
satisfactorios (-2,00 <z< 2,00).
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7.2

7.3

No Proficiente (NP). Por defecto de la definicion anterior, un laboratorio serd
clasificado como "no proficiente” cuando no reuna el criterio anterior.

Rendimiento.
Razdén de valores z satisfactorios alcanzados,

N°de valores z enrango aceptable
N° de muestras de la ronda

Rendimiento=

donde:

Numerador: nUmero de valores z en el rango de valores verdaderos (-2,00 <z <
2,00).

Denominador: nUmero total de muestras analizadas en la ronda.

Calificacién de la ronda.

Aceptable (A): 75% o md&s valores z dentro del rango de valores verdaderos
(-2,00 £z<2,00).

No aceptable (NA): mdas de 25% de valores de z fuera de rango de valores
verdaderos (z <-2,00 6 z> 2,00)
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8.1

8.2

8.3

8.4

valor z

RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES.
Universo de datos.

Ronda 19-02. La ronda fue adscrita por 5 laboratorios, todos los cuales remiten
resultados. Los valores reportados son incluidos en la seccidon Anexos, Tabla 1.

Método analitico.
En esta ronda no se recopild informacién de los métodos analiticos utilizados.

Técnica analitica.
De los laboratorios participantes, tres declaran utilizar Espectroscopia Infrarroja y
dos Difraccién de rayos X.

Grdfica de distribucion de valor z.

La estandarizacion de los valores reportados por los participantes para las
muestras de la ronda, es presentada a continuacion en la grafica de barras. Los
datos de origen, son incluidos en la seccidon Anexos, Tabla 1.

Ronda 19-02
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Comentarios.

La grdfica de valores Z presenta que para la muestra Sil1902M1, los 5 laboratorios
participantes informan valores satisfactorios. La misma situaciéon se observa para
las muestras Sil1902M2, SilT902M3 y Sil1902M4.
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8.5 Tendencias por laboratorio.
Con el fin de determinar las variaciones en el fiempo de los resultados de cada
laboratorio, se muestran los graficos de tendencia en resultados de las Ultimos
cuatro rondas. Para confeccionar los grdficos, se consideraron solamente las
muestras con mayor y menor valor de referencia, dentro de cada ronda.
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8.6  Clasificacion valor z.
Resumen de la clasificacidn alcanzada por cada laboratorio, para cada
muestra control informada.

Sil1902M1
N

Sil902M2
N

Sil902M3
N

Sil1902M4
S

200003

200004 S S N S
200005 S S N S
200010 S S S S
200022 S S N S

S: satisfactorio; Q: cuestionable; IS: insatisfactorio; NI: no informa.

8.7 Calificacion de proficiencia (buen desempeno).

Resumen de la calificacion alcanzada por cada laboratorio, junto con cada
muestra control informada, correspondiente a la ronda:

Cédigo ID Ronda Rendimiento Clasificaciéon Ronda Proficiencia
200003 2018-Envio 3 4/4 A P
2018-Envio 4 4/4 A
2019-Envio 1 3/4 A
2019-Envio 2 4/4 A
200004 2018-Envio 3 4/4 A P
2018-Envio 4 3/4 A
2019-Envio 1 1/4 NA
2019-Envio 2 4/4 A
200005 2018-Envio 3 4/4 A P
2018-Envio 4 4/4 A
2019-Envio 1 4/4 A
2019-Envio 2 4/4 A
200010 2018-Envio 3 4/4 A P
2018-Envio 4 3/4 A
2019-Envio 1 3/4 A
2019-Envio 2 4/4 A
200022 2018-Envio 3 - - NP
2018-Envio 4 - -
2019-Envio 1 0/4 NA
2019-Envio 2 4/4 A
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Comentario.

Al término de la ronda 19-02, los laboratorios 200003, 200004, 200005 y 200010 alcanzan
una cdlificacion de “Proficiente”, ya que reinen como minimo 12 resultados dentro del
valor Z verdadero, de un total de 16. El laboratorio 200022 no relne aun suficientes
resultados satisfactorios para recibir calificaciéon de proficiencia.

9. TERMINOLOGIA.

Valor de referencia: valor asignado al material de referencia.

Rango de referencia: rango de valores informado por el material de
referencia.

10. REFERENCIAS.

* ISO/IEC 19023 CONFORMITY ASSESSMENT GENERAL REQUIREMENTS FOR
PROFICIENCY TESTING. 2010

« ESTADISTICA Y QUIMIOMETRIA PARA QUIMICA ANALITICA. James Miller y Jane
Miller. 4° Edicion.

* Bases Técnicas de los Ensayos de Aptitud. Laboratorio de Salud Ocupacional,
Instituto de Salud Publica.

* Bases Generales PEEC-EA. Laboratorio de Salud Ocupacional, Instituto de Salud
PUblica.

+ Decreto Supremo N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo.
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11.  ANEXO.

Tabla 1: Valores informados.

200003 Siln902M1 0,1565 -0.33
Siln902M2 0,1249 0,02
Siln902M3 0,0644 0,05
Siln902Mm4 0,1147 -1,07
200004 Sil902M1 0,168 0,01
Siln902M2 0,13 0.25
Siln902M3 0,061 -0,24
Siln902m4 0,134 -0,08
200005 Sil902M1 0,172 0.13
Siln902M2 0,113 -0,53
Siln902M3 0,081 1,46
Siln902M4 0,15 0.73
200010 Siln902M1 0,15 -0,52
Siln902M2 0,124 -0,02
Siln902M3 0,063 -0,07
Siln902M4 0,164 1,45
200022 SilN902M1 0,1697 0,07
Siln902M2 0,1455 0,96
Siln902M3 0,0749 0,94
Siln902M4 0,1301 -0,28

Departamento Salud Ocupacional

12

Laboratorio de Toxicologia Ocupacional.



Tabla 2:

Sil1902M1

Valores de referencia.

0,1675 0,1007

0,2344

Sil1902M2

0,1245 0,0807

0,1682

Sil1902M3

0,0638 0,0402

0,0875

Siln902M4

0,1356

0,0963

0,1749

Tabla 3: Promedio y dispersion de valores informados.

SilT902M1

Sil902mM2

0.1275 00118

Sil902M3

0,0689 0,0087

Sil902M4
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