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1. LISTADO DE PARTICIPANTES

5M SpA.
AGRICOVIAL

ALGINATOS CHILE SA.

ALIMENTOS MULTIEXPORT SA.

ASELAB LTDA.

BLUE SHELL SA.

BRONOR LTDA.

CENTRO DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO SPA (CSLAB)
CERTILAB LABORATORIOS

CESMEC S.A SEDE IQUIQUE

CESMEC S.A SEDE SANTIAGO

CESMEC S.A. SEDE CONCEPCION

CORPESCA

CORTHORN QUALITY CHILE SA.

DICTUC

EUROFINS TESTING CHILE S.A. SEDE CONCEPCION

EUROFINS TESTING CHILE S.A. SEDE SANTIAGO

GRANOTEC CHILE LABORATORIO SERVICIOS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO

INTERTEK CALEB BRETT CHILE S.A.

INTERTEK CALEB BRETT CHILE S.A. SEDE TALCAHUANO
LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SEREMI DE SALUD REGION ARAUCANIA

LABORATORIO AMBIENTAL DE SAN FELIPE DE LA SEREMI DE SALUD REGION VALPARAISO

LABORATORIO AMBIENTAL DE VINA DEL MAR DE LA SEREMI| DE SALUD REGION VALPARATSO

LABORATORIO AMBIENTAL DEL MAULE DE LA SEREMI DE SALUD REGION MAULE
LABORATORIO AMBIENTAL LLANQUIHUE SEREMI DE SALUD REGION DE LOS LAGOS
LABORATORIO AMBIENTAL O'HIGGINS DE LA SEREMI DE SALUD REGION O'HIGGINS
LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SEREMI DE SALUD REGION ARICA Y PARINACOTA
LABORATORIO ASEGURAMIENTO CALIDAD DE LA MEDICION LACM

LABORATORIO CENTRAL CONTROL DE CALIDAD

LABORATORIO CENTRAL [ANSA

TALCAHUANO
SANTIAGO
SANTIAGO
PUERTO MONTT
SAN FERNANDO
DALCAHUE
ANTOFAGASTA
SANTIAGO

SAN CARLOS
ALTO HOSPICIO
SANTIAGO
CONCEPCION
IQUIQUE
SANTIAGO
SANTIAGO
HUALPEN
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
IQUIQUE
TALCAHUANO
TEMUCO

SAN FELIPE

VINA DEL MAR

TALCA

PUERTO MONTT
RANCAGUA
ARICA
VALDIVIA
SANTIAGO

CHILLAN
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LABORATORIO CIAL ALIMENTOS SANTIAGO

LABORATORIO CTS DE SGS CHILE SEDE PUERTO VARAS PUERTO VARAS
LABORATORIO DE ALIMENTOS-IDIC SANTIAGO
LABORATORIO DE ALIMENTOS-UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE VALDIVIA
LABORATORIO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS -LIA SANTIAGO

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS Y AGUA DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA TALCA

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA LUCCHETTI SANTIAGO
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PROLESUR LOS LAGOS LOS LAGOS
LABORATORIO DE SALUD AMBIENTAL CONCEPCION DE LA SEREMI DE SALUD REGION BIO BIO  CONCEPCION
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA SEREMI DE SALUD REGION DE ATACAMA COPIAPO
LABORATORIOQ DE SALUD PUBLICA DE LA SEREMI DE SALUD REGION MAGALLANES PUNTA ARENAS

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE OSORNO DE LA SEREMI DE SALUD REGION LOS LAGOS ~ OSORNO

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, AMBIENTAL Y LABORAL DE CHILLAN DE LA SEREMI DE CHILLAN
SALUD REGION NUBLE

LABORATORIO DEL AMBIENTE BIO BIO DE LA SEREMI DE SALUD REGION BIO BIO LOS ANGELES
LABORATORIO DEL AMBIENTE SEREMI DE SALUD REGION COQUIMBO LA SERENA
LABORATORIO DEL AMBIENTE SEREMI SALUD REGION LOS RIOS VALDIVIA
LABORATORIO DEL AMBIENTE DE LA SEREMI SALUD REGION TARAPACA IQUIQUE
LABORATORIO INTERNO AGRICOLA DON POLLO LTDA. SANTIAGO
LABORATORIO LECYCA UNIVERSIDAD DEL BIO BIO CHILLAN
LABORATORIO MICROBIOLOGIA ACONCAGUA FOODS SANTIAGO
LABORATORIO MICROBIOLOGIA CONTROL DE CALIDAD WATTS S.A. OSORNO OSORNO
LABORATORIO MICROBIOLOGIA LINARES WATTS PLANTA CONGELADOS LINARES
LABORATORIO MICROLAB ANTUANNE PEREZ EIRL CURICO
LABORATORIO MICROLAB SPA. SANTIAGO
LABORATORIO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO WSS S.A CONCEPCION
LABORATORIO SALUD AMBIENTAL ANTOFAGASTA DE LA SEREMI DE SALUD REGION ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA

LABORATORIO SANITARIO AMBIENTAL DE LA SEREMI SALUD REGION METROPOLITANA SANTIAGO
LABORATORIO SEASLAB SANTIAGO
LABORATORIO SEMA LTDA. MELIPILLA
LABORATORIOS NEOVIDA LTDA. SANTIAGO
MICROBIOLOGIA SALMONES ANTARTICA S.A. CHONCHI

OK ALIMENTOS Y CIA LTDA. SANTIAGO
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PESQUERA CATALUNYA LTDA. ANCUD

QUALIFIED SEDE CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ
QUALIFIED SEDE PUERTO MONTT PUERTO MONTT
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, PUNTA ARENAS PUNTA ARENAS

SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT VALPARAISO

VIAMED TECHNICAL LABORATORY S.A. SANTIAGO

2. RESPONSABLES

2.1. Personal responsable en la organizacion y desarrollo de esta ronda:
e QF. Maria Natalia Gutiérrez Vargas - Coordinador de Ensayos de Aptitud.

2.2, Colaboradores:

(Preparacion, embalaje y etiquetado de
itemes de Ensayo)
(Preparacion, embalaje y etiquetado de
itemes de Ensayo)

e Tec. Ricardo Budini Vergara

e Aux. Alejandro Tapia

e Ms. Karina Gonzalez Navea (Revision informe)
e Ing. Marcelo Soto Varas (Revision informe)
e Ms. Soraya Sandoval Riquelme (Revision informe)

3. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la evaluacion del ensayo de intercomparacion del
Subprograma “Enumeracion de Staphylococcus aureus y recuento de aerobios mesofilos en
cepa liofilizada". Este ensayo corresponde a la cuantificacion de Sthaphylococus aureus y
aerobios mesofilos en una cepa liofilizada, de un material adquirido por la Seccion de
Metrologia de Ambientes y Alimentos y corresponde a una herramienta utilizada para evaluar la
calidad de las prestaciones analiticas en laboratorios de ensayos que realizan analisis de
microorganismos en alimentos. Esta ronda de ensayo de aptitud de tipo interlaboratorio de
participacion simultanea es realizada por el ISP desde el afio desde el aino 2009 para satisfacer
los requerimientos de Laboratorios que requieren realizar control o vigilancia de acuerdo al
Reglamento Sanitario de los alimentos, Dto 977, Art. 1.
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4. MATERIAL DE ENSAYO

El item de ensayo enviado contiene una perla liofilizada para determinacion cuantitativa de los
analitos S. aureus y Recuento de Aerobios Mesofilos (RAM), envasada en un vial previamente
acondicionado, sellado, etiquetado y codificado.

El material de ensayo para analisis de Enumeracion de Staphylococcus aureus y RAM
correspondid a un material adquirido por la Seccion de Metrologia de Ambientes y Alimentos y
evaluado en su viabilidad y pureza por el Laboratorio de Biometrologia del Instituto de Salud
Publica de Chile.

La evaluacion de viabilidad y pureza del item de ensayo preparado fue analizada utilizando la
siguiente metodologia:

Tabla N° 1
Métodologias de analisis

Referencia ME-751.02.02-001 Método de ensayo convencional de recuento en placa
BAM online 2001.

S. aureus

Tabla N°2:
El valor asignado para la evaluacion de desemperio de la ronda se establecié segtn valor de consenso de
los participantes.

Componente/Analito| Valor Asignado Incertidumbre Valor Trazabilidad

(Log1o UFC/mL) |Asignado (Log1o UFC/mL)

S. aureus 3,95 0,0103 Trazable a NCTC 10788

RAM 3,98 0,0062 Trazable a NCTC 10788

La incertidumbre del valor asignado (u (x,)) fue obtenida a través de:

I
U (2] = 120 x \Tp

Cada laboratorio recibid las instrucciones para manipulacion e indicaciones practicas de
seguridad a tomar en cuenta, durante el desarrollo del ensayo. Se recomendd a los
participantes el uso de métodos y técnicas analiticas rutinarias del laboratorio.

Departamento Salud Ambiental
Instituto de Salud Piblica de Chile 7 de 20



SUBPROGRAMA ENUMERACION DE Staphylococcus aureus Y RECUENTO DE AEROBIOS MESOFILOS EN CEPA LIOFILIZADA
ANO 2021

5. CRONOGRAMA

5.1. Envio de material de ensayo.
09/11/2021

5.2. Fecha limite de envio de resultados de los laboratorios participantes (Plazo de
respuesta).
07/12/2021

5.3. Fecha publicacion informe parcial en Portal PEEC.
05/01/2022

6. ANALISIS ESTADISTICO

Luego del cierre de la ronda, los resultados fueron recolectados.

Se evalud la existencia de datos andmalos en base al método estadistico de Grubbs sin ser
excluidos de los analisis.

Ademas, se evalub la existencia de datos extremos en base al criterio de + 50 % de mediana
segln el Protocolo Internacional Armonizado IUPAC. Una vez establecidos éstos fueron
excluidos y se procedié a realizar el analisis estadistico. En los anexos se encuentran
identificados aquellos resultados anémalos y/o extremos.

El analisis estadistico se basd en el valor de consenso de los participantes, a través, de la
mediana con desviacion estandar MADe.

Los resultados de los analisis cuantitativos obtenidos por los laboratorios son transformados a
valores estandares (z-score). (Solo si corresponde).

Para el desempeno de los resultados de los participantes, los criterios de aceptabilidad son
clasificados de la siguiente manera: (Indicar z-score 6 el método correspondiente), ejemplo:
7=+ "7

Gpt

donde:

Z = Valorz, z-score.

Xi = Resultado del participante.

Xpt- = Valor asignado.

opt = Desviacion estandar de la evaluacion de aptitud.
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Figural,
Valor de z-score y criterios de aceptabilidad

W Satisfactorio (S)

Cuestionable (C)
/\ B |nsatisfactorio ()

il B
PUNTAJE 3 2 4 0 # 3
Z-SCORE

| Z \ < 2: esdecir, entre -2,00y +2,00 el desempeno es SATISFACTORIO.
2< | Z \ <3:entre -2,01y -2,99 y; entre +2,01 y +2,99 el desemperio es CUESTIONABLE.
| Z \ >3: elresultado del laboratorio es INSATISFACTORIO.

Para fines de conservar la confidencialidad de los resultados y la evaluacion de desempefio de
los participantes, estos son reportados en el informe (Anexos) con el cédigo CIL (Codigo de
Identificacion del Laboratorio), por lo cual el participante debera ubicarse en las tablas y
graficas de acuerdo al codigo CIL asignado a su laboratorio para el ano correspondiente de la
presente ronda.

7. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES

7.1.- Datos

Los resultados enviados por los participantes para los diferentes analitos se presentan en las
tablas N° 5 (ver anexo). De los 69 laboratorios adscritos, el 98,5 % enviaron resultados de al
menos un parametro (analito).

Se solicitd a los laboratorios reportar sus resultados en nimeros enteros en unidades de
UFC/mL.
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7.2.- Tecnicas y metodos

Respecto de los métodos informados por los laboratorios que fueron utilizados para la
determinacion de los analitos se puede comentar que:

a) Para determinacion de S, aureus utilizan los métodos NCh 2671:2002, AOAC 2003.07, AOAC
975.55, AOAC 990.12, BAM online Chap 12, ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999y Petrifilm
(Staph Expresss)

b) Para determinacion de RAM utilizan los métodos NCh 2659:2002, AOAC 2003.07, AOAC
990.12, BAM online Chap 12, BAM online Chap. 3, Petrifilm para RAM, BAM online Chap. 3,
ISO 4833-1:2013 e ISO 4833:2003 y Método “In House".

8. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS INFORMADOS

En relacion a la recopilacion y al analisis de datos, la evaluacion estadistica reporto los
siguientes resultados:

Tabla N° 3:
Resumen analisis estadistico para la evaluacion de desempeno

S. aureus
Parametros
(Logso UFC/mL) |(Log;o UFC/mL)
N° datos reportados (n) 66 67
Valor asignado (X, 3,95 3,98
Desviacion estandar ensayo de aptitud 0,06525 0,04026
(O'pt)
Incertidumbre valor asignado (U (X)) 0,0103 0,0062
N° valores anomalos 4 4
N° valores extremos 4 3

En relacion a los datos de la tabla N° 3, para fines de la evaluacion de desempeno para los
analitos el valor asignado fue establecido por consenso de los participantes (mediana) y la
desviacion estandar del ensayo de aptitud por MADe.

A modo informativo en la tabla N° 4 se presenta el analisis estadistico de la ronda.
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Tabla N° 4:
Resumen analisis estadistico robusto de la ronda por analito

Parametro Mediana Incertidumbre de MAD MADe
consenso

m Logio UFC/mL | Logyo UFC/mL Logio UFC/mL Logio UFC/mL |Logio UFC/mL

S. aureus 3,9426 3,9493 0,0103 0,04400 0,06525

RAM 3,9810 3,9822 0,0062 0,02715 0,04026
MAD: Desviacion absoluta media, mediana del valor absoluto de todas las desviaciones o mediana de las diferencias absolutas.
MADe: Desviacion estandar de consenso.

En las tablas N° 5 y N° 6, se resumen los resultados reportados por cada participante y los z-
score alcanzados.

9. EVALUACION DE DESEMPENO

La evaluacion de desempeno se establecid a través del modelo estadistico z-score, calculado
con el valor asignado y la desviacion estandar indicada en la tabla N° 3 del presente informe.

La calificacidon de z-score alcanzada y evaluacion de desempefo respecto de la evaluacion de
analisis de S. aureus y RAM en cepa liofilizada, se puede observar en las tablas N° 5 y N° 6, (ver
anexo).

Los graficos circulares de la evaluacion de desempenfio global por cada analito, la evaluacion de

desempeno de cada analito versus método de referencia informado por los participantes y
distribucion de z-score se presentan en anexos numerados desde grafica N° 1.

10. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

a) De un total de 69 laboratorios adscrito para esta ronda, el 99% envio resultados al menos

para un parametro.

b) EL 97 % de los laboratorios participantes que reportaron resultados, envio sus resultados

para el analito S. aureus.

c) EL99 % de los laboratorios participantes que reportaron resultados, envio sus resultados

para el analito RAM.
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g)

h)

Para el analisis estadistico del analito S. aureus se presentaron 4 datos anomalos y 4 datos

extremos.

Para el analisis estadistico del analito RAM, se presentaron 4 datos andmalos y 3 datos

extremos.

Se observa, que respecto del ano anterior, desempeno para el analito S. aureus ha

aumentado al 87,9 % de satisfactoriedad respecto al 2020 que se obtuvo el 75,4%.

Respecto del ano anterior el desempeno para el analito RAM ha disminuido levemente al
83,6 % de satisfactoriedad respecto al 2020 que se obtuvo el 86,2%.

Se sugiere revisar datos, calculos y unidades, como posible causa de desviacion de
resultados para laboratorios que cuenten con un z-score dentro del rango de cuestionables
o0 insatisfactorios, asi como también cuando se observen tendencias por defecto o exceso

para determinado(s) analito(s). (Cuando corresponda uno o el otro, o bien ambos).

La version autorizada del informe final se encuentra publicada en pagina Web institucional;

www.ispch.cl

11. REFERENCIAS
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comparisons.

NCh-1SO 17043:2011, Evaluacion de la conformidad - requisitos generales para los ensayos
de aptitud.

Robust Statistics: a Method of Coping with Qutliers”. Royal Society of Chemistry, Analytical
Methods Committe, N° 6, A.

Thompson, M., Ellison, S.L.R and Wood, R. 2006. The International Harmonized Protocol for
Proficiency.

The International Harmonized Protocol for Proficiency testing of analytical chemistry
laboratories IUPAC (2006). Pure Appl. Chem. Vol78, pp. 145-196.

NCh-1SO 22117 Microbiologia de los alimentos para consumo humano y animal-Requisitos
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12. ANEXOS

Tabla N° 5
Resultados de S. aureus reportados, valores de z-score y evaluacion de desempeno.

Resultados

Evaluacionde @ Valor Anémalo (A)

el Unidades £-Score desempefio  /Valor Extremo (E)
Log1o UFC/mL \
QAMA2100 3,977724 0,43 -
QAMA2101 4,052886 1,59 -
QAMA2102 3,819544 -1,99 -
QAMA2103 3,90309 -0,71 -
QAMA2104 3,944483 -0,08 -
QAMA2106 3,954243 0,07 -
QAMA2107 * * *
QAMA2108 4,079181 1,99 -
QAMA2109 3,954243 0,07 -
QAMA2110 3,982271 0,50 -
QAMA2111 3,929419 -0,31 -
QAMA2112 3,94939 0,00 -
QAMA2113 3,931102 -0,28 -
QAMA2114 3,89487 -0,84 -
QAMA2115 3,995635 0,71 -
QAMA2116 4,050264 1,55 -
QAMA2117 3,90309 -0,71 -
QAMA2118 3,954243 0,07 -
QAMA2119 4,041393 1,41 -
QAMA2120 4,041393 1,41 -
QAMA2121 3,954243 0,07 -
QAMA2122 3,959041 0,15 -
QAMA2123 3,788875 -2,46 Cuestionable -
QAMA2124 3,819544 -1,99 -
QAMA2125 3,824451 -1,91 -
QAMA2126 3,960613 0,17 -
QAMA2127 4,00000 0,78 -
QAMA2128 3,94939 0,00 -
QAMA2129 4,004321 0,84 -
QAMA2130 3,929419 -0,31 -
QAMA2131 3,924279 -0,38 -
QAMA2133 3,908485 -0,63 -
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QAMA2134 3,934498 -0,23 -
QAMA2135 3,986772 0,57 -
QAMA2136 3,919078 -0,46 -
QAMA2138 3,90309 -0,71 -
QAMA2139 3,875061 -1,14 -
QAMA2140 3,690196 -3,97 -
QAMA2145 3,991226 0,64 -
QAMA2146 3,556303 -6,02 A/E
QAMA2147 2,564666 -21,22 A/E
QAMA2148 3,78533 -2,51 Cuestionable -
QAMA2152 3,880814 -1,05 -
QAMA2157 3,819544 -1,99 -
QAMA2158 4,041393 1,41 -
QAMA2160 4,049334 153 -
QAMA2164 * * *
QAMA2167 3,924279 -0,38 -
QAMA2168 3,633468 -4,84 A/E
QAMA2170 4,079181 1,99 -
QAMA2172 3,635081 -4,82 A/E
QAMA2173 4,000000 0,78 -
QAMA2174 3,988113 0,59 -
QAMA2175 3,892095 -0,88 -
QAMA2177 3,892095 -0,88 -
QAMA2180 3,94939 0,00 -
QAMA2182 3,919078 -0,46 -
QAMA2183 3,954243 0,07 -
QAMA2185 3,934498 -0,23 -
QAMA2186 3,982271 0,50 -
QAMA2188 3,908485 -0,63 -
QAMA2189 3,90309 -0,71 -
QAMA2191 4,08636 2,10 Cuestionable -
QAMA2192 3,963788 0,22 -
QAMA2194 3,929419 -0,31 -
QAMA2196 3,982271 0,50 -
QAMA2198 3,897627 -0,79 -
QAMA2199 4,000000 0,78 -
QAMA2200 * * *

*: No reporta resultados
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Tabla N° 6
Resultados de Recuento de aerobios mesofilos (RAM) reportados, valores de z-score y
evaluacion de desempeno.

Resultados ‘
- Unidades  score Evaluacionde  Valor Anémalo (A)
desempeio / Valor Extremo (E)
Log1o UFC/mL \
QAMA2100 3,982271 0,00 -
QAMA2101 4,023993 1,04 -
QAMA2102 3,929419 -1,31 -
QAMA2103 3,977724 -0,11 -
QAMA2104 4,012837 0,76 -
QAMA2106 3,986772 0,11 -
QAMA2107 * * *
QAMA2108 4,146128 4,07 -
QAMA2109 3,977724 -0,11 -
QAMA2110 5,000000 25,28 A/E
QAMA2111 4,000000 0,44 -
QAMA2112 4,004321 0,55 -
QAMA2113 4,02735 1,12 -
QAMA2114 3,997823 0,39 -
QAMA2115 4,000000 0,44 -
QAMA2116 4,025306 1,07 -
QAMA2117 4,041393 1,47 -
QAMA2118 3,959041 -0,58 -
QAMA2119 4,000000 0,44 -
QAMA2120 4,000000 0,44 -
QAMA2121 4,021189 0,97 -
QAMA2122 3,897627 -2,10 Cuestionable -
QAMA2123 4,041393 1,47 -
QAMA2124 3,954243 -0,70 -
QAMA2125 3,875061 -2,66 Cuestionable -
QAMA2126 3,966142 -0,40 -
QAMA2127 3,98227 0,00 -
QAMA2128 3,963788 -0,46 -
QAMA2129 4,053078 1,76 -
QAMA2130 3,982271 0,00 -
QAMA2131 3,954243 -0,70 -
QAMA2133 3,961895 -0,51 -
QAMA2134 3,934498 -1,19 -
QAMA2135 4,000000 0,44 -
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QAMA2136 3,968483
QAMA2138 3,954243
QAMA2139 3,973543
QAMA2140 3,681241
QAMA2145 4,041393
QAMA2146 3,176091
QAMA2147 *
QAMA2148 3,792392
QAMA2152 3,929419
QAMA2157 4,029384
QAMA2158 4,079181
QAMA2160 4,027716
QAMA2164 3,951823
QAMA2167 3,929419
QAMA2168 3,982271
QAMA2170 3,959041
QAMA2172 3,925982
QAMA2173 4,017033
QAMA2174 3,981366
QAMA2175 3977724
QAMA2177 4,079181
QAMA2180 3,991226
QAMA2182 3,968483
QAMA2183 3,897627
QAMA2185 4982271
QAMA2186 4,000000
QAMA2188 4,000000
QAMA2189 3,954243
QAMA2191 4,03543
QAMA2192 4,000868
QAMA2194 3,973128
QAMA2196 3,991226
QAMA2198 3,963788
QAMA2199 4,041393
QAMA2200 4,0086

*: No reporta resultados
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GRAFICAN®° 1
Evaluacion de desempenio de S. aureus.

@ Satisfactorio
Cuestionable

@ Insatisfactorio

GRAFICA N° 2
Evaluacién de desemperio de Recuento de aerobios mesofilos (RAM).

@ Satisfactorio
Cuestionable
@ Insatisfactorio

GRAFICA N° 3.
Evaluacion de desempefio segtin método utilizado por los laboratorios para determinacion de S. aureus.
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GRAFICA N° 4.

Evaluacion de desempenio segin método utilizado por los laboratorios para determinacion de Recuento
de aerobios mesofilos (RAM).
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GRAFICA N° 5,
Distribucion de z-score para determinacion de S. aureus.
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GRAFICA N° 6.

Distribucién de z-score para determinacion de Recuento de aerobios mesofilos (RAM).
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GRAFICA N° 7.

4,000

2,000

-2.000

-4.000

6,000

-8,000

N N § v ® O o O N 0 ®»®»; O O O O O ®» @@ W N g = 0w O v~ M~ W w0 o O
~ o o oo ™M ~ © ™ o OO O O O O O N - 0O W - O N - O O - =« N o
ddd2ddddddeddddddeddgdLdeLdz2¢<¢4
T¥zzzzzzzzzizzizzzzzizzizzzzzzzg
g ¢ o o C o o o o o o o C o g o o o g O [N J o O
Laberaterios Participantes
Dispersion de datos para determinacion de S. aureus.
] ° [
L] L e?®
[ ]
° . ) °
° ® . b . ® .
L gt e e O, o ® d
o0 n ® . * ®
] )
[ ] L »
L ° ° o0 L
] - L]
® ]
]
(N
]
°

10,000

Departamento Salud Ambiental
Instituto de Salud Pdblica de Chile 19 de 20




SUBPROGRAMA ENUMERACION DE Staphylococcus aureus Y RECUENTO DE AEROBIOS MESOFILOS EN CEPA LIOFILIZADA
ANO 2021

GRAFICA N° 8.

Dispersion de datos para determinacion de Recuento de aerobios mesofilos (RAM).
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