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1. LISTADO DE PARTICIPANTES

5M SPA.
AGQ PATAGONIA SPA,
AGRICOVIAL SA.

ALGINATOS CHILE S.A.

ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A.

TALCAHUANO

PUERTO MONTT

SANTIAGO

SANTIAGO

PUERTO MONTT

ASELAB LTDA. SAN FERNANDO
BLUE SHELL SA. DALCAHUE
BRONOR LTDA. ANTOFAGASTA
CERTILAB LABORATORIOS LTDA. SAN CARLOS
CESMEC SAA. SEDE 1QUIQUE QUIQUE
CESMEC SA. SEDE SANTIAGO SANTIAGO
CESMEC S.A. SEDE CONCEPCION CONCEPCION
CORTHORN QUALITY CHILE S.A. SEDE TALCAHUANO TALCAHUANO
CORTHORN QUALITY CHILE SA. SANTIAGO
DICTUC SA. SANTIAGO
EUROFINS TESTING CHILE S.A. SEDE CONCEPCION CONCEPCION
EUROFINS TESTING CHILE S.A. SEDE SANTIAGO SANTIAGO
INNOVOSAFE SPA. CASTRO
INTERTEK CALEB BRETT CHILE S.A. IQUIQUE
INTERTEK CALEB BRETT CHILE S.A. SEDE TALCAHUANO TALCAHUANO
LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE LA TEMUCO
ARAUCANIA

LABORATORIO AMBIENTAL DE VINA DEL MAR DE LA SEREMI DE SALUD DE LA VINA DEL MAR
REGION DE VALPARAISO

LABORATORIO AMBIENTAL DEL MAULE DE LA SEREMI DE SALUD DE LAREGION ~ TALCA
DEL MAULE

LABORATORIO AMBIENTAL DE LLANQUIHUE DE LA SEREMI DE SALUD DE LA PUERTO MONTT
REGION DE LOS LAGOS

LABORATORIO AMBIENTAL DE O'HIGGINS DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION RANCAGUA
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE ARICAY ARICA

PARINACOTA

LABORATORIO ASEGURAMIENTO CALIDAD DE LA MEDICION LACM® VALDIVIA
LABORATORIO CENTRAL CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPANIA MINERA SAN  SANTIAGO
CRISTOBAL SA.

LABORATORIO CENTRAL IANSA S.A. CHILLAN

Departamento Nacional y de Referencia en Salud Ambiental
Instituto de Salud PUblica de Chile 4 de 20



SUBPROGRAMA ENUMERACION DE Staphylococcus aureus Y RECUENTO DE AEROBIOS MESOFILOS EN CEPA LIOFILIZADA
ANO 2022

LABORATORIO CIAL ALIMENTOS S.A. SANTIAGO
LABORATORIO CTS DE SGS CHILE SEDE PUERTO VARAS PUERTO VARAS
LABORATORIO DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE VALDIVIA

LABORATORIO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (LIA) DE LA UNIVERSIDAD DE  SANTIAGO

CHILE

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS Y AGUA DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA
TALCA

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA LUCCHETTI CHILE S.A. SANTIAGO
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PROLESUR SA. LOS LAGOS VALDIVIA

LABORATORIO DE SALUD AMBIENTAL DE CONCEPCION DE LA SEREMI DE SALUD ~ CONCEPCION
DE LA REGION DEL BIO-BIO

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE COPIAPO
COPIAPO

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE PUNTA ARENAS DE LA SEREMI DE SALUD DE PUNTA ARENAS
LA REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE OSORNO DE LA SEREMI DE SALUD DE LA OSORNO
REGION DE LOS LAGOS

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, AMBIENTAL Y LABORAL DE CHILLAN DE LA CHILLAN
SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE NUBLE

LABORATORIO DEL AMBIENTE DEL BIO-BIO DE LA SEREMI DE SALUD DE LA LOS ANGELES
REGION DEL BIO BIO

LABORATORIO DEL AMBIENTE DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE LA SERENA
COQUIMBO

LABORATORIO DEL AMBIENTE DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE LOS VALDIVIA
RIOS

LABORATORIO DEL AMBIENTE DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE QUIQUE
TARAPACA

LABORATORIO INTERNO AGRICOLA DON POLLO LTDA, SANTIAGO
LABORATORIO INTERNO SOPRAVAL SA. CALERA
LABORATORIO LECYCA DE LA UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO CHILLAN
LABORATORIO MICROBIOLOGIA ACONCAGUA FOODS SA. SANTIAGO

LABORATORIO MICROBIOLOGIA CONTROL DE CALIDAD WATTS S.A. OSORNO OSORNO

LABORATORIO MICROBIOLOGIA LINARES WATTS S.A. PLANTA CONGELADOS LINARES
LABORATORIO MICROBIOLOGIA PLANTA BRESLER-CAROZZI S.A. SANTIAGO
LABORATORIO MICROLAB SPA. SANTIAGO
LABORATORIO PROLESUR S.A. OSORNO OSORNO
LABORATORIO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO WSS SA. CONCEPCION
LABORATORIO SALUD AMBIENTAL DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA

LABORATORIO SANITARIO AMBIENTAL DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION SANTIAGO
METROPOLITANA

LABORATORIO SEASLAB LTDA. SANTIAGO
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LABORATORIO SEMA LTDA. SANTIAGO
LABORATORIOS NEOVIDA LTDA. SANTIAGO
MICROBIOLOGIA SALMONES ANTARTICA SA. CHONCHI

OK ALIMENTOS Y CIA LTDA. SANTIAGO

PESQUERA CATALUNYA LTDA. ANCUD

QUALIFIED SPA. SEDE CONCEPCION SAN PEDRO DE LA PAZ
QUALIFIED SPA. SEDE PUERTO MONTT PUERTO MONTT
LABORATORIO REGIONAL SAG PUNTA ARENAS PUNTA ARENAS

SILOB CHILE LTDA. LABORATORIO PUERTO MONTT VALPARAISO

TAAG GENETICS S.A. SANTIAGO

2. RESPONSABLES

2.1. Personal responsable en la organizacion y desarrollo de esta ronda:

QF. Maria Natalia Gutiérrez Vargas.
Dra. Francis Alarcon Rodriguez.

2.2. Colaboradores:

Aux. Cristian Caballero Cortés (Preparacion, embalaje y etiquetado de items de ensayo)
Ms. Soraya Sandoval Riguelme (Revision Informe)

3. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la evaluacion del ensayo de intercomparacion del Subprograma
‘Enumeracion de Staphylococcus aureus y recuento de aerobios mesofilos en cepa liofilizada”. Este
ensayo corresponde a la cuantificacion de Sthaphylococus aureus y aerobios mesofilos en una cepa
liofilizada, de un material adquirido por la Seccion de Coordinacion de Programas de Ensayos de Aptitud
y Evaluacion Externa de la Calidad y corresponde a una herramienta utilizada para evaluar la calidad de
las prestaciones analiticas en laboratorios de ensayos que realizan analisis de microorganismos en
alimentos. Esta ronda de ensayo de aptitud de tipo interlaboratorio de participacion simultanea es
realizada por el ISP desde el afio 2009 para satisfacer los requerimientos de laboratorios que requieren
realizar control o vigilancia de acuerdo al Reglamento Sanitario de los alimentos, Dto 977, Art. 1.

4. MATERIAL DE ENSAYO

El item de ensayo enviado contiene una perla liofilizada para determinacion cuantitativa de los analitos
S. aureus y Recuento de Aerobios Mesofilos (RAM), envasada en un vial previamente acondicionado,
sellado, etiquetado y codificado.

El material de ensayo para analisis de Enumeracion de Staphylococcus aureus y RAM correspondid a un
material adquirido por Seccion de Coordinacion de Programas de Ensayos de Aptitud y Evaluacion Externa
de la Calidad y evaluado en su viabilidad y pureza por el Laboratorio de Biometrologia del Instituto de
Salud Publica de Chile, a través de la metodologia de analisis indicada en la Tabla N°1.
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Tabla N° 1
Métodologia de analisis.

Componente/analito Método

Referencia ME-751.02.02-001 Método de ensayo convencional de recuento en placa

5. aureus basado en BAM online 2001.

Respecto a la evaluacion de la homogeneidad de la perla liofilizada del microorganismo Staphilococcus
aureus, el proveedor declara que, fue evaluada y confirmada mediante el analisis de un ndmero
estadisticamente relevante de muestras, cubriendo el lote completo de produccion, a traves del analisis
de varianza (ANOVA).

Por otro lado, el proveedor indica que la estabilidad fue evaluada a largo y corto plazo, considerando que
la estabilidad a largo plazo es determinada y analizada para un nimero reducido de lotes durante toda la
vida Qtil de todos los productos vy, la estabilidad a corto plazo es determinada y analizada simulando el
envio y transporte del producto a elevadas temperaturas y su posterior analisis.

Ademas, la incertidumbre expandida, declarada en el certificado de la perla liofilizada del microorganismo
Staphylococcus aureus, esta compuesta por la contribucion individual de la caracterizacion, la
homogeneidad y la estabilidad.

Tabla N°2:

Valor asignado para la evaluacion de desempeno de la ronda, establecido segin valor de consenso de los
participantes.

Componente/Analito | /101 Asignado Incertidumbre estandar del Trazabilidad
(Log1o UFC/mL) valor asignado (U (Xpt) )
(Log10 UFC/mL)
S. aureus 3,9057 0,0098 Trazable a NCTC 10788
(8050 UFC/mL)
RAM 39542 0,0067 Trazable a NCTC 10788
(9000 UFC/mL)

La incertidumbre estandar del valor asignado (U (Xpt)), fue obtenida a través de:
S*

o

Siendo s* la desviacion estandar robusta de los resultados de los participantes y p el namero de
resultados.

u(xpe) = 1,25 %

Cada laboratorio recibio las instrucciones para manipulacion e indicaciones practicas de seguridad a
tomar en cuenta durante el desarrollo del ensayo. Se recomendo a los participantes el uso de méetodosy
técnicas analiticas rutinarias del laboratorio.
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5. CRONOGRAMA

5.1. Fecha de envio de encomiendas.
13/09 /2022

5.2. Fecha de recepcion de resultados.
12/10/2022

5.3. Fecha de publicacion de Informe parcial en Portal PEEC.
10/11/2022

6. ANALISIS ESTADISTICO

Luego del cierre de la ronda, los resultados fueron recolectados a través del Portal PEEC.

Se evaluo la existencia de datos anomalos, en base al método estadistico de Grubbs, sin ser excluidos de
los analisis.

Ademas, se evaluo la existencia de datos extremos en base al criterio de = 50 % de mediana segtn el
Protocolo Internacional Armonizado IUPAC. Una vez establecidos éstos, fueron excluidos y se procedio a
realizar el analisis estadistico. En los Anexos de este informe se encuentran identificados aquellos
resultados anomalos y/o extremos.

El analisis estadistico se baso en el valor de consenso de los participantes a través de la mediana con
desviacion estandar para la evaluacion de la aptitud por MADe.

Los resultados de los analisis cuantitativos obtenidos por los laboratorios son transformados a valores
estandares (z-score), utilizando la siguiente ecuacion:

Xi — Xpt

7 =

th

donde:

Z = Valorz z-score.

Xi = Resultado del participante.

Xpt = Valor asignado.

Opt = Desviacion estandar para la evaluacion de la aptitud.
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Figura 1.
Valor de z-score y criterios de aceptabilidad.

/\ W Satisfactorio (S)

Cuestionable (O
B Insatisfactorio (1)

il
Z-SCORE

|z| < 2: es decir, mayor o igual a -2,00 o menor o igual a +2,00, el desempefio es SATISFACTORIO.
2 <|z] <3:es decir,entre -2,01y -299 y entre +2,01 y +2,99, el desempefio es CUESTIONABLE.

|z| = 3: es decir, menor o igual a -3,00 o mayor o igual a +3,00 el resultado del laboratorio es
INSATISFACTORIO.

Para fines de conservar la confidencialidad de los resultados y la evaluacion de desempefo de los
participantes, estos son reportados en el informe con el codigo CIL (Codigo de Identificacion del
Laboratorio), por lo cual el participante debera ubicarse en las tablas y graficas de acuerdo al codigo CIL
asignado a su laboratorio para el aio correspondiente de la presente ronda.

7. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES

7.1.- Datos

Los resultados enviados por los participantes para Staphilococcus aureus y RAM se presentan en las
Tablas N° 5 y N°6 de los Anexos de este informe. De los 68 laboratorios adscritos, el 99% enviaron
resultados de al menos un parametro (analito).

Se solicito a los laboratorios reportar sus resultados en nimeros enteros.

7.2.- Técnicas y métodos

Respecto de los métodos informados por los laboratorios que fueron utilizados para la determinacion de
los analitos se puede comentar que:

a) Para determinacion de S. aureus utilizan los métodos AFNOR BIO 12/128 - 04/10 Validated for the
enumeration of coagulase-positive Staphylococci, AOAC 2003.07 Enumeration of Staphylococcus
aureus in Selec, AOAC 975.55 Staphylococcus aureus in foods. Surface platin, BAM online Chap.12
Staphylococcus aureus, 1SO 6888-1:.2021 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the
enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part
1: Method using Baird-Parker agar medium, 1SO 6888-1:1999 Microbiology of Food and Animal
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Feeding Stuffs - Enumeration of Coag-Positive Staphylococci Part 1,150 68888-2: 1999 Microbiology
of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive
staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 2, NCh 2671:2002 Productos
hidrobiologicos - Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva - Técnica de recuento en
placa en agar Baird-Parker, NCh 2659:2002 Productos hidrobiologicos - Determinacion de
microorganismos aerobios mesofilos - Técnica de recuento en placa a 35°Cy Petrifilm Staph Express,
Petrifilm (Staph Express) para Recuento de Staphylococcus aureus.

b) Para determinacion de RAM utilizan los métodos AOAC 2003.07 Enumeration of Staphylococcus
aureus in Selec, AOAC 990.12 Aerobic Plate Count in Foods (PetrifilmTM Method), BAM online Chap.3
Staphylococcus aureus, Bam online Chap. 12 Staphylococcus aureus, 1SO 4833:2003 Microbiologia de
los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para el recuento de
microorganismos. Técnica de recuento de colonias a 30 © C, ISO 4833-1:2013Microbiology of the
food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 1: Colony count at 30
°C by the pour plate technique, Método “In House” y NCh 2659:2002 Productos hidrobiologicos -
Determinacion de microorganismos aerobios mesofilos - Técnica de recuento en placa a 35°C,

c) Lastécnicas informadas para la determinacion de ambos analitos fueron Petrifilm, Recuento en Placa
Siembra Profunda, Recuento en Placa Siembra en Superficie, Sistema automatiado.

8. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS INFORMADOS

En relacion a la recopilacion y al analisis de datos, la evaluacion estadistica reportd los siguientes
resultados:

Tabla N° 3:
Resumen de analisis estadistico para la evaluacion de desemperio

S. aureus
Parametros
(Log1o UFC/mL) | (Logio UFC/mL)
N© datos reportados (n) 64 67
Valor asignado (Xpt) 391 3,95

Desviacion estandar para la evaluacion de la

aptitud (o) 0,061 0,044
Incertidumbre estandar del valor asignado

(U (Xpr) 0,0098 0,0067
N© valores anomalos 3 0
N° valores extremos 4 0

En relacion a los datos de la Tabla N° 3, para fines de la evaluacion de desempefo para los analitos, el
valor asignado fue establecido por consenso de los participantes (mediana) y la desviacion estandar para
la evaluacion de la aptitud por MADe.

A modo informativo en la Tabla N°4 se presenta el analisis estadistico robusto de la ronda.
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Tabla N° 4:
Resumen de analisis estadistico robusto de la ronda por analito.

Parametro Mediana Incertidumbre MADe
estandar de
aln NSO

(Logm UFC/mL) (Loglo UFC/mL) (Log1p UFC/mL) (Logw UFC/mL) (Logm UFC/mL)

S. aureus 3,9070 3,9057 0,0098 004115 0,06102
RAM 3,9490 3,9542 0,0067 0,03000 0,04449

X : Media de los resultados reportados por los participantes.

med(x): mediana de los resultados reportados por los participantes.

MAD: Desviacion absoluta media. Mediana del valor absoluto de todas las desviaciones o mediana de las
diferencias absolutas.

MADe: Desviacion absoluta media estandarizada, también conocida como DMAe.

En las tablas N°® 5y N° 6 de los anexos de este informe, se resumen los resultados reportados por cada
participante y los z-score alcanzados para S. aureus y RAM,

9. EVALUACION DE DESEMPENO

La evaluacion de desempeno se establecio a través del modelo estadistico z-score, calculado con el valor
asignado y la desviacion estandar para la evaluacion de la aptitud indicada en la Tabla N° 3 del presente
informe.

La calificacion de z-score alcanzada y evaluacion de desempefio respecto de la evaluacion de analisis de
S. aureus y RAM en perla liofilizada, se puede observar en las tablas N°5 y N° 6, de los Anexos de este
informe.

Los graficos circulares de la evaluacion de desempefio global por cada analito, la evaluacion de
desempefio de cada analito versus método de referencia informado por los participantes, distribucion de
z-score y dispersion de datos se presentan en los Anexos de este informe, numerados desde Grafica N°
lalaNe8.

10. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

a) De un total de 68 laboratorios adscrito para esta ronda, el 99% envio resultados al menos para un
parametro.

b) El 99% de los laboratorios participantes que reportaron resultados, envio sus resultados para el
analito RAM.

c) El 94% de los laboratorios participantes que reportaron resultados, envio sus resultados para el
analito S.aureus.

d) Paraelanalisis estadistico del analito S. aureus se presentaron 3 datos anomalos y 4 datos extremos.

e) Para el analisis estadistico del analito RAM no se presentaron datos anomalos ni extremos.
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Se observa que respecto del afo anterior el desempeno para el analito S, aureus ha disminuido del
87,9% de satisfactoriedad en el afo 2021 a 82,8% de satisfactoriedad en el presente afio.

Se observa que respecto del ano anterior el desempeno para el analito RAM ha disminuido del 83,6%
de satisfactoriedad en el afio 2021 a 82,1% de satisfactoriedad en el presente afio.

Se detecta la utilizacion de métodos de referencia obsoletos para la determinacion de ambos
analitos. Para S. aureus la utilizacion de 1ISO 6888-1:1999 y ISO 68888-2: 1999, mientras que para
RAM, ISO 4833:2003. Se recomienda revisar y actualizar el método de referencia utilizado.

Se sugiere revisar datos, calculos y unidades, como posible causa de desviacion de resultados para
laboratorios que cuenten con un z-score dentro del rango de cuestionable o insatisfactorio, asi como
también cuando se observen tendencias por defecto o exceso para ambos analitos.

La version autorizada del informe final se encuentra publicada en pagina Web institucional:
www.ispch.cl

11. REFERENCIAS
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los ensayos de aptitud.

The International Harmonized Protocol for Proficiency testing of analytical chemistry laboratories
(IUPAC) (2006). Pure Appl. Chem. Vol78, pp. 145-196.
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12.ANEXOS

Tabla N° 5
Resultados de S. aureus reportados, valores de z-score y evaluacion de desemperio.

Resultados ‘

: Evaluacion de  Valor Anomalo (A) /
Unidades z-score

desempefiio Valor Extremo (E)
Log1o UFC/mL
QAMA2201 4,0492 2,4 Cuestionable -
QAMA2202 4,0719 2,7 Cuestionable -
QAMA2203 3,7634 -2,3 Cuestionable -
QAMA2204 38325 -1,2 -
QAMA2205 39191 0,2 -
QAMA2206 3,7993 -1,7 -
QAMA2207 39445 0,6 -
QAMA2209 3,9956 15 -
QAMA2211 39031 00 -
QAMA2212 3,7993 -1,7 -
QAMA2213 38573 -0,8 -
QAMA2214 39777 1,2 -
QAMA2215 39031 00 -
QAMA2216 3,9868 13 -
QAMA2217 4,0020 16 -
QAMA2218 3,9868 13 -
QAMA2219 3,9445 0,6 -
QAMA2220 39542 08 -
QAMA2221 3,9445 0,6 -
QAMA2222 37924 -19 -
QAMA2223 3,8692 -0,6 -
QAMA2224 39494 0,7 -
QAMA2226 3,7404 -2,7 Cuestionable -
QAMA2227 39901 14 -
QAMA2229 39731 11 -
QAMA2231 4,0700 2,7 Cuestionable -
QAMA2232 3,9590 09 -
QAMA2233 38976 -01 -
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QAMA2234 39294 0,4 -
QAMA2235 39031 0,0 -
QAMA2236 39138 01 B
QAMA2237 38722 06 -
QAMA2238 38692 06 _
QAMA2239 38698 06 -
QAMA2240 39031 0,0 -
QAMA2245 3,8865 03 -
QAMA2246 39243 03 -
QAMA2247 38751 05 -
QAMA2250 38976 01 B
QAMA2254 35185 64 AJE
QAMA2255

QAMA2256

QAMA2257 3,9672 10 _ -
QAMA2261

QAMA2263 37993 17 -
QAMA2264 4,0414 22 -
QAMA2266 39085 0,0 -
QAMA2268 38062 16 -
QAMA2269 39345 05 -
QAMA2270 39243 03 -
QAMA2271 38325 12 B
QAMA2273 38808 04 _
QAMA2276 41123 34 E
QAMA2277 39112 01 B
QAMA2279 38921 02 B
QAMA2280 33979 83 AJE
QAMA2283 39345 05 B
QAMA2284 38865 03 -
QAMA2286 33979 83 AJE
QAMA2287 38118 15 B
QAMA2288 38814 04 B
QAMA2290 38976 01 B
QAMA2292 3,9445 06 B
QAMA2293 38451 1,0 B
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QAMA2294 39823 13 ; -
QAMA2296

QAMA2297 36335 45 -
QAMA2298 3,9868 13 -

Celda gris: No reporta resultados

Tabla N° 6
Resultados de RAM reportados, valores de z-score y evaluacion de desempeno.

Resultados ‘

: Evaluacion de  Valor Anomalo (A) /
CIL Unidades Z-score -
desempefiio Valor Extremo (E)

Log1o UFC/mL

QAMA2201 4,0492 21 -
QAMA2202 4,0899 31 -
QAMA2203 38921 -14 -
QAMA2204 38976 -13 -
QAMA2205 39395 -0,3 -
QAMA2206 4,0934 31 -
QAMA2207 39494 -01 -
QAMA2209 39731 0,4 -
QAMA2211 39243 -0,7 -
QAMA2212 3,9685 03 -
QAMA2213 39542 00 -
QAMA2214 3,9956 09 -
QAMA2215 3,9685 03 -
QAMA2216 4,0000 10 -
QAMA2217 4,0128 13 -
QAMA2218 4,0000 10 -
QAMA2219 3,9590 01 -
QAMA2220 3,9638 0,2 -
QAMA2221 39542 00 -
QAMA2222 38976 -13 -
QAMA2223 3,9085 -10 -
QAMA2224 4,0212 15 -
QAMA2226 39521 -01 -
QAMA2227 39967 10 -
QAMA2229 4,0414 2,0 -

Departamento Nacional y de Referencia en Salud Ambiental
Instituto de Salud PUblica de Chile 15 de 20



SUBPROGRAMA ENUMERACION DE Staphylococcus aureus Y RECUENTO DE AEROBIOS MESOFILOS EN CEPA LIOFILIZADA

ANO 2022
QAMA2231 3,8808 -17 -
QAMA2232 39868 0.7 -
QAMA2233 39395 -0,3 -
QAMA2234 39638 02 -
QAMA2235 39823 06 -
QAMA2236 39243 -0,7 -
QAMA2237 39138 -0.9 -
QAMA2238 39345 -04 -
QAMA2239 39839 0.7 -
QAMA2240 39672 03 -
QAMA2245 39294 -06 -
QAMA2246 38513 -2.3 Cuestionable -

QAMA2247 38325 -2,7 Cuestionable -
QAMA2250 39395 -0,3 -
QAMA2254 37634 -43 -
QAMA2255

QAMA2256 3,8976 -1.3

QAMA2257 39715 04 -
QAMA2261 3,9566 01

QAMA2263 3,8692 -1,9 -
QAMA2264 4,0792 2,8 -
QAMA2266 39731 04| Satisfactorio -
QAMA2268 38195 -3,0 -
QAMA2269 39542 00 -
QAMA2270 3,8692 -1,9 -
QAMA2271 39395 -0,3 -
QAMA2273 3,8692 -1,9 -
QAMA2276 4,1004 33 -
QAMA2277 39542 00 -
QAMA2279 39445 -0,2 -
QAMA2280 3,8261 -29 Cuestionable -
QAMA2283 39542 00 -
QAMA2284 39395 -0,3 -
QAMA2286 4,0645 2,5 Cuestionable -
QAMA2287 39294 -0,6 -
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QAMA22883 3,9420 03 -
QAMA2290 39395 03 -
QAMA2292 3,9685 03 -
QAMA2293 39138 -0,9 -
QAMA2294 3,9868 07 -
QAMA2296 39420 03

QAMA2297 37924 36 -
QAMA22983 3,9956 09 -

Celda gris: No reporta resultados

GRAFICA N° 1.
Evaluacion de desempeno de S. aureus.

@ Satisfactorio
Cuestionable
@ Insatisfactorio

GRAFICA N° 2.
Evaluacion de desempeno de RAM.

@ Satisfactorio
Cuestionable
@ Insatisfactorio
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GRAFICA N° 3.
Evaluacion de desemperio segdn método utilizado por los laboratorios para determinacion de S. aureus.
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GRAFICA N° 4.
Evaluacion de desemperio segdn método utilizado por los laboratorios para determinacion de RAM.
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GRAFICA N® 7.

Dispersion de datos para determinacion de S. aureus,
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GRAFICA N° 8.

Dispersion de datos para determinacion de RAM.
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